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One-Fil® PUTTY
& Pulp Capping

Bioceramic multi-purpose endodontic paste.

One-Fil PUTTY is a permanent root canal �lling repair 
material with tricalcium aluminate compound that are 
"premixed" and designed to be convenient for use. It is 
hardened by moisture, has excellent adhesion and 
excellent workability.

One-Fil PUTTY est un matériau définitif de 
substitution de la pulpe et de la dentine à base 
d'aluminate tricalcique "prémélangé", conçu pour 
être facile à mettre en place. Il durci en présence 
d'humidité, il a une excellente adhérence et une 
excellente maniabilité.

One-Fil PUTTY est un matériau définitif de substitution de la 
pulpe et de la dentine à base d'aluminate tricalcique 
"prémélangé", conçu pour être facile à mettre en place. Il durci 
en présence d'humidité, il a une excellente adhérence et une 
excellente maniabilité.
▣ Indications
 1. Coiffage direct/indirect de la pulpe.  
 2. Pulpotomie. 
 3. Revascularisation de la pulpe. 
 4. Réparation de perforation. 
 5. Obturation de l'extrémité de la racine.
▣ Temps de prise
 Environ 30min ou 2-3min en appliquant une gaze humide.
 Des conditions extrêmement sèches allongent le temps de prise.
▣ Composition
 Oxyde de zirconium 40%, composés d'aluminate tricalcique 42%, polymère  
 hydrophile 18% (agents épaississants)
▣ Méthode d'application 
 1. Avant utilisation  
  ① Véri�ez la date de péremption et faites attention à l'emballage contaminé.
  ②  Suivez les instructions avant de l'utiliser. 
  ③  Avant l’application, lorsque le patient est prêt, 
   retirez le bouchon du produit.
  ④ Prévoir un dispositif de protection des voies respiratoires avant l’application.
  I. Coi�age indirect de la pâte
  ① Désinfecter la surface intérieure de la cavité sans pulpe exposée (0,5-1 mm  
   de la pulpe) et éliminer l'excès d'humidité avec des boulettes de coton. (ne  
   pas utiliser de pistolet à air comprimé)
  ② Placer une quantité appropriée de One-Fil PUTTY sur la dentine exposée  
   près de la pulpe et l'appliquer �nement avec la dentine normale.
  ③ Retirer l'excédent à l'aide d'un instrument ou d'une micro-brosse.
  ④ Recouvrir la dentine exposée et le One-Fil PUTTY avec une �ne couche de  
   matériau de restauration.
  ⑤ Procéder à la restauration. (Selon la méthode du fabricant)
  II. Coi�age direct de la pulpe
  ① En cas d'exposition de la pulpe, nettoyer et irriguer la zone a�ectée avec du  
   NaOCI et arrêter le saignement en cas d'hémorragie. 
  ② Placer une quantité appropriée de One-Fil PUTTY sur la pulpe exposée à  
   l'aide d'un instrument approprié. 
  ③ Retirer l'excédent à l'aide d'un instrument ou d'une microbrosse. 
  ④ Recouvrir la dentine exposée et le One-Fil PUTTY avec une �ne couche de  
   matériau de restauration.
  ⑤ Il est recommandé d’e�ectuer une radio de contrôle avant restauration
  ⑥ Procéder à la restauration. (Selon la méthode du fabricant)
     III. Obturation radiculaire
  ① Accéder à l'ouverture de la racine et réséquer le canal radiculaire à l'aide  
   d'une fraise chirurgicale.
  ② Préparer le canal radiculaire avec une profondeur de 3 à 5 mm.

  ③ Isolez la zone de traitement, éliminez l'excès d'humidité à l'aide de pointes  
   de papier, et procédez à l'hémostase de façon appropriée. 
  ④ Appliquer One-Fil PUTTY sur la racine de la dent à l'aide d'un instrument  
   approprié. (porte-amalgame ou obturateur)
  ⑤ Véri�er par radiographie si One-Fil PUTTY a été appliqué au bon endroit.
  IV. Réparation de perforation 
  ① Isoler les dents à traiter et irriguer le canal radiculaire.
  ② Appliquer de l'hydroxyde de calcium pour prévenir l'infection et réparer  
   temporairement la cavité avec des matériaux d'obturation temporaires. 
  ③ Lors de la séance suivante (environ une semaine plus tard), retirez   
   l'hydroxyde de calcium appliqué. Ensuite, enlever l'excès d'humidité à l'aide  
   d'une pointe de papier et véri�er la zone de perforation.
  ④ Appliquer One-Fil PUTTY sur la zone perforée et l'appliquer sur le canal radiculaire  
   pour former une barrière apicale à l'aide d'instruments appropriés (ex. : obturateur). 
  ⑤ Retirer l'excès de matériau et nettoyer l'intérieur du canal radiculaire.
  ⑥ Contrôler par radiographie, et si la procédure n'a pas été bonne, retirer One-Fil  
   PUTTY et recommencer la procédure. 
  ⑦ Placez une boulette de coton humide pour maintenir l'humidité dans le canal  
   radiculaire, et attendez environ 20 minutes pour la prise.
  ⑧ Compléter le traitement en obturant le canal radiculaire.
▣ Contre-indications
 Ne pas utiliser One-Fil PUTTY chez un patient présentant une allergie au silicate de calcium.
▣ Précautions
 1. Pour usage dentaire uniquement.
 2. Il n'est pas utilisé chez les patients ayant des antécédents d'éruption cutanée et  
  d'hypersensibilité à la dermatite.
 3. Ce produit est utilisé uniquement pour les tissus oraux. Veillez à ce qu'il ne pénètre pas  
  dans les yeux. 
 4.  En cas de contact avec la peau ou les yeux, lavez-les plusieurs fois à l'eau claire et  
  consultez un spécialiste si nécessaire. 
 5. Ce produit est interdit pour un usage autre que celui auquel il est destiné. 
  Et l'utilisation par des non-professionnels est interdite. 
 6. Respecter la procédure et les précautions. 
 7. Gardez-le hors de portée des utilisateurs non-dentaires, y compris les enfants, les  
  personnes âgées et autres.
 8. Ne pas utiliser après la date de péremption.
 9. Il y a un risque d'endommagement du produit, évitez donc les chocs excessifs.
▣ Stockage
 1. Veuillez garder le capuchon bien fermé lorsque vous n'utilisez pas One-Fil PUTTY.
 2. Conserver dans un endroit frais. (15~25℃)
 3. Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil.
  * Ce produit est sensible à l'humidité, veillez donc à le 
  refermer avec le bouchon après l'avoir ouvert.
▣ Contenu
   #    509-2  One-Fil PUTTY 0.25g x 4 seringues
   #    509-3  One-Fil PUTTY 0.25g x 2 seringues
▣ Durée de conservation
 2 ans à compter de la date de fabrication.
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  ④ Apply One-Fil PUTTY to the teeth root using an appropriate   
   instrument. (amalgam carrier or plugger)
  ⑤ Check whether One-Fil PUTTY has been applied to the right location  
   through X-ray.
  IV. Perforation repair 
  ① Isolate the teeth you want to treat and irrigate the root canal.
  ② Apply calcium hydroxide to prevent infection, and temporary repair  
   with temporary �lling materials on Cavity. 
  ③ At the next treatment (approximately a week later), remove the   
  calcium hydroxide applied. Then, remove the excess moisture with a   
  paper point and the perforation area is checked.
  ④ Apply One-Fil PUTTY to the perforated area and apply it to the root canal to  
   form an Apical barrier using appropriate instruments such as a plugger. 
  ⑤ Remove excess material and clean the inside of the root canal.
  ⑥ Check through X-ray, and if the procedure was not good, 
   remove One-Fil PUTTY and perform the procedure again. 
  ⑦ Place a wet cotton pallet to maintain moisture in the root canal, 
   and wait about 20 minutes for the set.
  ⑧ Complete the treatment by �lling the root canal.
▣ Contraindications
 Do not use One-Fil PUTTY to a patient having allergy against Calcium Silicate.
▣ Cautions
 1. For dental use only.
 2. It is not used in patients with a history of rash and hypersensitivity to   
 dermatitis.
 3. This product is used only for oral tissue. Be careful not to get into your eyes. 
 4.  If you contact your skin or come into eyes, wash them several times with  
  clean water and consult a specialist if necessary. 
 5. This product is prohibited for use other than its intended use.
  And the use of non-professionals is prohibited. 
 6. Observe the procedure and the precautions. 
 7. Keep it away from a reach of non-dental users including children,
  senior citizen and other.
 8. Do not use after expiration date.
 9. There is a risk of product damage, so don't give excessive impact.
▣ Storage
 1. Please keep the syringe cap tightly when not using One-Fil PUTTY.
 2. Store in a cool place. (15~25℃)
 3. Avoid exposure to direct sunlight.
  * This product is sensitive to humidity, 
     so please be sure to seal with the cap after opening.
▣ Contents
   #    509-1  One-Fil PUTTY 0.5g x 2syringes
   #    509-2  One-Fil PUTTY 0.25g x 4syringes
   #    509-3  One-Fil PUTTY 0.25g x 2syringes
▣ Shelf-life
 2 year sfrom the date of manufacture.

One-Fil PUTTY est un matériau définitif de substitution de la 
pulpe et de la dentine à base d'aluminate tricalcique 
"prémélangé", conçu pour être facile à mettre en place. Il durci 
en présence d'humidité, il a une excellente adhérence et une 
excellente maniabilité.
▣ Indications
 1. Coiffage direct/indirect de la pulpe.  
 2. Pulpotomie. 
 3. Revascularisation de la pulpe. 
 4. Réparation de perforation. 
 5. Obturation de l'extrémité de la racine.
▣ Temps de prise
 Environ 30min ou 2-3min en appliquant une gaze humide.
 Des conditions extrêmement sèches allongent le temps de prise.
▣ Composition
 Oxyde de zirconium 40%, composés d'aluminate tricalcique 42%, polymère  
 hydrophile 18% (agents épaississants)
▣ Méthode d'application 
 1. Avant utilisation  
  ① Véri�ez la date de péremption et faites attention à l'emballage contaminé.
  ②  Suivez les instructions avant de l'utiliser. 
  ③  Avant l’application, lorsque le patient est prêt, 
   retirez le bouchon du produit.
  ④ Prévoir un dispositif de protection des voies respiratoires avant l’application.
  I. Coi�age indirect de la pâte
  ① Désinfecter la surface intérieure de la cavité sans pulpe exposée (0,5-1 mm  
   de la pulpe) et éliminer l'excès d'humidité avec des boulettes de coton. (ne  
   pas utiliser de pistolet à air comprimé)
  ② Placer une quantité appropriée de One-Fil PUTTY sur la dentine exposée  
   près de la pulpe et l'appliquer �nement avec la dentine normale.
  ③ Retirer l'excédent à l'aide d'un instrument ou d'une micro-brosse.
  ④ Recouvrir la dentine exposée et le One-Fil PUTTY avec une �ne couche de  
   matériau de restauration.
  ⑤ Procéder à la restauration. (Selon la méthode du fabricant)
  II. Coi�age direct de la pulpe
  ① En cas d'exposition de la pulpe, nettoyer et irriguer la zone a�ectée avec du  
   NaOCI et arrêter le saignement en cas d'hémorragie. 
  ② Placer une quantité appropriée de One-Fil PUTTY sur la pulpe exposée à  
   l'aide d'un instrument approprié. 
  ③ Retirer l'excédent à l'aide d'un instrument ou d'une microbrosse. 
  ④ Recouvrir la dentine exposée et le One-Fil PUTTY avec une �ne couche de  
   matériau de restauration.
  ⑤ Il est recommandé d’e�ectuer une radio de contrôle avant restauration
  ⑥ Procéder à la restauration. (Selon la méthode du fabricant)
     III. Obturation radiculaire
  ① Accéder à l'ouverture de la racine et réséquer le canal radiculaire à l'aide  
   d'une fraise chirurgicale.
  ② Préparer le canal radiculaire avec une profondeur de 3 à 5 mm.

One-Fil PUTTY is a permanent root canal filling repair material 
with tricalcium aluminate compound that are "premixed" and 
designed to be convenient for use. It is hardened by moisture, 
has excellent adhesion and excellent workability.
▣ Indications
 1. Direct pulp capping. 
 2. Pulpotomy.
 3. Pulp revascularization.
 4. Perforation repair.
 5. Root-end �lling.
▣ Setting Time
 Within an hour. Extremely dry conditions can increase the setting time.
▣ Composition
 Zirconium oxide 40%, Tricalcium aluminate compounds 42%,
 Hydrophilic polymer 18% (Thickening agents)
▣ Application method 
 1. Before the application
  ① Check the expiration date and be cautions of the package contaminated.
  ②  Follow the instructions before using it. 
  ③  Before the procedure, when the patient is ready, 
   remove the cap of the product.
  ④ Be sure a protection device for the respiratory before the procedure.
  I. Indirect pulp capping
  ① Disinfect the inner surface of the cavity without exposed pulp
   (0.5-1mm from the pulp) and remove excess moisture with 
   cotton pellets. (do not use air gun)
  ② Place an appropriate amount of the One-Fil PUTTY on the exposed   
  dentin near the pulp and apply �nely with normal dentin.
  ③ Remove excess with an instrument or micro-brush.
  ④ Cover the glass ionomer thinly over the dentin coated with One-Fil PUTTY.
  ⑤ Proceed with the restoration. (According to the manufacturer’s method)
  II. Direct pulp capping
  ① If pulp exposure occurs, clean and irrigate the a�ected area with 
   NaOCI and stop bleeding in case of bleeding. 
  ② Place an appropriate amount of One-Fil PUTTY on the exposed the 
   pulp using appropriate instrument. 
  ③ Remove excess material with an instrument or micro-brush. 
  ④ Cover the glass ionomer thinly over the dentin coated with One-Fil PUTTY.
  ⑤ It is recommended to �ll the entire hole with the glass ionomer material  
   and observe the teeth through X-ray prior to the �nal restoration.
  ⑥ Proceed with the restoration. (According to the manufacturer’s method)
  III. Root-end �lling
  ① Access opening root-end and resect the root canal with Surgical bur.
  ② Prepare the root-end canal with 3-5mm deep.
  ③ Isolate the treatment area, remove excess moisture from the root canal  
   with paper points, and then hemostasis in an appropriate way. 

  ③ Isolez la zone de traitement, éliminez l'excès d'humidité à l'aide de pointes  
   de papier, et procédez à l'hémostase de façon appropriée. 
  ④ Appliquer One-Fil PUTTY sur la racine de la dent à l'aide d'un instrument  
   approprié. (porte-amalgame ou obturateur)
  ⑤ Véri�er par radiographie si One-Fil PUTTY a été appliqué au bon endroit.
  IV. Réparation de perforation 
  ① Isoler les dents à traiter et irriguer le canal radiculaire.
  ② Appliquer de l'hydroxyde de calcium pour prévenir l'infection et réparer  
   temporairement la cavité avec des matériaux d'obturation temporaires. 
  ③ Lors de la séance suivante (environ une semaine plus tard), retirez   
   l'hydroxyde de calcium appliqué. Ensuite, enlever l'excès d'humidité à l'aide  
   d'une pointe de papier et véri�er la zone de perforation.
  ④ Appliquer One-Fil PUTTY sur la zone perforée et l'appliquer sur le canal radiculaire  
   pour former une barrière apicale à l'aide d'instruments appropriés (ex. : obturateur). 
  ⑤ Retirer l'excès de matériau et nettoyer l'intérieur du canal radiculaire.
  ⑥ Contrôler par radiographie, et si la procédure n'a pas été bonne, retirer One-Fil  
   PUTTY et recommencer la procédure. 
  ⑦ Placez une boulette de coton humide pour maintenir l'humidité dans le canal  
   radiculaire, et attendez environ 20 minutes pour la prise.
  ⑧ Compléter le traitement en obturant le canal radiculaire.
▣ Contre-indications
 Ne pas utiliser One-Fil PUTTY chez un patient présentant une allergie au silicate de calcium.
▣ Précautions
 1. Pour usage dentaire uniquement.
 2. Il n'est pas utilisé chez les patients ayant des antécédents d'éruption cutanée et  
  d'hypersensibilité à la dermatite.
 3. Ce produit est utilisé uniquement pour les tissus oraux. Veillez à ce qu'il ne pénètre pas  
  dans les yeux. 
 4.  En cas de contact avec la peau ou les yeux, lavez-les plusieurs fois à l'eau claire et  
  consultez un spécialiste si nécessaire. 
 5. Ce produit est interdit pour un usage autre que celui auquel il est destiné. 
  Et l'utilisation par des non-professionnels est interdite. 
 6. Respecter la procédure et les précautions. 
 7. Gardez-le hors de portée des utilisateurs non-dentaires, y compris les enfants, les  
  personnes âgées et autres.
 8. Ne pas utiliser après la date de péremption.
 9. Il y a un risque d'endommagement du produit, évitez donc les chocs excessifs.
▣ Stockage
 1. Veuillez garder le capuchon bien fermé lorsque vous n'utilisez pas One-Fil PUTTY.
 2. Conserver dans un endroit frais. (15~25℃)
 3. Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil.
  * Ce produit est sensible à l'humidité, veillez donc à le 
  refermer avec le bouchon après l'avoir ouvert.
▣ Contenu
   #    509-2  One-Fil PUTTY 0.25g x 4 seringues
   #    509-3  One-Fil PUTTY 0.25g x 2 seringues
▣ Durée de conservation
 2 ans à compter de la date de fabrication.

Matériau biocéramique polyvalent pour l'endodontie
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